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matische Pru¨fko¨rpererkennung bei Aufnahmen von Mo-
dalita¨ten verschiedener Hersteller, sowie die Implemen-
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reits bestehende Softwarestruktur eingefu¨gt. Außerdem
wurde eine Sicherung der Messergebnisse als Textdatei
und verschiedene kleine Modifikationen in die bestehen-
de Version implementiert.
Stichwo¨rter: Digitale Mammographie, Pru¨fko¨rper, Spatial Frequency
Response, PAS 1054
Sperrvermerk: Die vorgelegte Arbeit unterliegt keinem Sperrvermerk.
Datum: 28.02.2007
Abstract
Title: Generation of a program for measuring the Spatial Fre-
quency Response in phantom images according to PAS
1054
Author: Holger Buhr
Reviewers: Prof. Dr. Christian Blendl and Prof. Dr. Dietmar Kunz
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an user-friendly graphical interface, automatical detec-
tion of phantom images derived from different mammo-
graphy facilities, and the development of an algorithm
to measure the Spatial Frequency Response. This pro-
gramm was implemented in an existing software frame-
work. Moreover some modifications have been done to
ensure secure data storage and to improve the existing
version.
Keywords: Digital mammography, Phantom, Spatial Frequency Re-
sponse, PAS 1054




1.1 Einfu¨hrung in das Thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Die Spatial Frequency Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Material und Methoden 4
2.1 Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 ImageJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 Der Pru¨fko¨rper nach PAS 1054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 SFR Testeinsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.5 DICOM Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Programmaufbau und Implementierung der Algorithmen 8
3.1 Beschreibung der Programmierung zu den Messmethoden . . . . . . . . 8
3.2 Detektion des Pru¨fko¨rpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.1 Lesen von Informationen aus dem Header . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.2 Ausrichtung der Aufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2.3 Bestimmung der herstellerabha¨ngigen Parameter . . . . . . . . . 9
3.2.4 Erkennung einer korrekten Pru¨fko¨rperaufnahme . . . . . . . . . 11
3.2.5 Bestimmung des Mittelpunktes des Pru¨fko¨rpers . . . . . . . . . 12
3.2.6 Umkehren der Grauwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3 Bestimmung der Spatial Frequency Response und des SFR-Index . . . 15
3.3.1 Auswahl der Messbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3.2 Unterabtastung der Kante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3.3 Bildung der Linienbildfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inhaltsverzeichnis
3.3.4 Fensterfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3.5 SFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.3.6 Korrekturen der SFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.7 Initialisierung der SFR Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.8 Bestimmung und Speicherung von SFR und SFR-Index . . . . . 24
3.4 Die Benutzeroberfla¨che und ihre Funktionalita¨t . . . . . . . . . . . . . 24
3.4.1 Testbereich I: Pru¨fko¨rper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4.2 Testbereich II: Homogene Aufnahme . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.3 Testbereich III: Ghost imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.4 Das Menu Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.5 Optionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4 SFR Messung und Ergebnisse 33
4.1 Vergleichsmessungen bei unterschiedlichen Aufnahmeparametern und
verschiedenen Herstellern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Beeinflussung durch vera¨nderte Auswahl des Messfeldes . . . . . . . . . 34
4.3 Einfluss der Brennfleckgeometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5 Schlussfolgerung 39
A SFR Messergebnisse 40
A.1 LORAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A.2 Fuji FCR 5000 MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A.3 Kodak CR985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
A.4 Siemens Mammomat Novation DR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43





Verwendete Abku¨rzungen und Begriffe
API Application Programming Interface
CDMAM Pru¨fko¨rper zur rein visuellen Auswertung
CNR Contrast to Noise Ratio
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
GUI Graphical User Interface
KRV Kontrastrauschverhaltnis
kV Die angelegte Ro¨ntgenro¨hrenspannung, bestimmt die Strahlenqualita¨t
LSF Line Spread Function
LUT Look Up Table
mAs Stromzeit-Produkt aus Anodenstrom und Belastungszeit
PACS Picture Archiving and Communication System
PAS Public Available Specification
ROI Region Of Interest
SNR Signal to Noise Ratio
SRV Signalrauschverhaltnis
Wiki Eine im Internet verfu¨gbare Seitensammlung, die von den Benutzern
nicht nur gelesen, sondern auch online gea¨ndert werden kann
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1.1 Einfu¨hrung in das Thema
Zur Qualita¨tsu¨berpru¨fung in der Mammographie mu¨ssen in regelma¨ßigen Absta¨nden
(ta¨glich, wo¨chentlich, monatlich, ja¨hrlich) Pru¨fko¨rpernaufnahmen von unter bestimm-
ten Aufnahmebedingungen (kV, mAs, Fokus) nach PAS 1054 [6] durchgefu¨hrt wer-
den. Der Pru¨fko¨rper entha¨lt verschiedene Elemente (Aluminiumtreppe, Bleistrichras-
ter, abgegrenzte Pru¨ffelder, usw.) die zur Bestimmung von Auflo¨sungsvermo¨gen, Signal-
Rauschverha¨ltnis (SRV), Kontrastrauschverha¨ltnis (KRV) und anderer Parameter die-
nen.
Die bisherige Auswertung der Pru¨fko¨rperaufnahmen geschieht manuell, d.h. es werden
die jeweiligen zu messenden Bereiche (ROI) per Hand mit Hilfe nicht na¨her spezi-
fizierter DICOM-Viewer ausgewa¨hlt und daraus ermittelte Messergebnisse per Hand
protokolliert. Abgeleitete Gro¨ßen wie das SNR oder CNR. werden mit dem Taschen-
rechner berechnet. Wesentliche Pru¨fungen, wie das Auflo¨sungsvermo¨gen, werden zum
Teil rein visuell bestimmt. Allgemein la¨sst sich sagen, dass zwar die Sensivtivita¨t der
visuellen Auswertung hoch ist, d.h. die Beurteilung durch einen geschulten Beobach-
ter kann sehr empfindlich hinsichtlich der Erkennung von vorhandenen Objekten sein
(
”
richtig-positiv“). Die Spezifita¨t hingegen, auch falsch-positiver Fehler genannt, al-
so die vermeintliche Erkennung von nicht vorhandenen Objekten ist eher schlecht.
Daru¨berhinaus gibt es Fehler systematischer Natur, wie die ungenaue Reproduzierbar-
keit der Auswahl der ROIs, wie die Verwendung verschiedener Software, wie der des
Lerneffektes des Beobachters (Bias), uvm.
Durch die Einfu¨hrung von Reihenuntersuchungen (Screening) in Deutschland vollzieht
1 Einleitung
sich ein Paradigmenwechsel hinsichtlich des vermehrten Einsatzes digitaler Einrich-
tungen. Es erscheint ein Paradoxon, eine durchga¨ngig digitale Bildgebung mit den
herko¨mmlichen analogen Messmethoden zu qualifizieren.
1.2 Aufgabenstellung
Es erscheint konsequent nun eine ebenso voll digitale Messung zu implementieren. Es
wu¨rden nicht nur die bereits beschriebenen Fehler vermieden, vor allem beruhen die
Messungen nun auf eindeutigen physikalischen Parametern, im Vergleich etwa zur rein
visuellen Auswertung eines CDMAM Pru¨fko¨rpers. Die ermittelten Messwerte ko¨nnen
weiterhin automatisch gespeichert werden und somit auch leicht u¨ber das Internet wei-
tergeleitet werden. Ein nicht zu vernachla¨ssigender Faktor ist die Zeitersparniss, die hier
entwickelte Software soll in der Lage sein auf einen Tastenklick hin alle Tests durch-
zufu¨hren, die Daten zu speichern und eine Meldung u¨ber ein positives oder negatives
Testergebniss auszugeben. Die exakte Reproduzierbarkeit der Messungen zu spa¨teren
Zeitpunkten ist ebenfalls eine Folge einer softwarebasierten Auswertung.
Die bereits im Rahmen von zwei anderen Diplomarbeiten erstellte Software ist in der
Lage sa¨mtlichen in der PAS 1054 beschriebenen Tests durchzufu¨hren. Mit dieser Ar-
beit soll eine Messung ermo¨glicht werden, die bisher nicht gefordert wurde, na¨mlich die
Messung der SFR, sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Dazu muss
ein neuer Testeinsatz mit Kanteneinsa¨tzen fu¨r den Pru¨fko¨rper entwickelt werden.
1.3 Die Spatial Frequency Response
Die herko¨mmliche Bestimmung der Scha¨rfe mit Hilfe des PAS 1054-Pru¨fko¨rpers ge-
schieht u¨ber ein Bleistrichraster, welches u¨ber fu¨nf verschiedene Auflo¨sungen von 6 -
10 Linienpaaren/mm verfu¨gt. Das Raster ist drehbar gelagert mit Winkelvoreinstellun-
gen von 0◦, 45◦, 60◦ und 90◦ gegenu¨ber der Pixelmatrix. Die Beurteilung der Auflo¨sung
geschieht visuell aus der Testaufnahme. Neben den unter 1.1 beschriebenen Fehlern,
gibt es hier noch weitere Nachteile dieser Messung, zum einen die Auswahl auf wenige
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fest eingestellte Auflo¨sungen, zum anderen das Problem der Moire´muster-Bildung, das
seine Ursache in der U¨berlagerung des Bleistrichrasters mit der Pixelmatrix hat und
stark abha¨ngig ist von der Winkelung der beiden Strukturen zueinander. Eine Lo¨sung
dieses Problems besteht in der Bestimmung der Spatial Frequency Response (SFR), wie
die Modulationsu¨bertragungsfunktion (MTF) im diskreten Fall genannt wird, die eine
kontinuierliche Aufzeichnung des Bildkontrastes in Abha¨ngigkeit von der Ortsfrequenz
ermo¨glicht. Im Bild muss dazu eine Strukur einbelichtet werden, aus der die SFR mit
Hilfe der Fouriertransformation gemessen werden kann. Zwar sind verschiedene Varian-
ten von Strukturen mo¨glich, am sinnvollsten wegen der leichten Herstellbarkeit hat sich
aber eine Kante erwiesen. Aus der diskreten Ableitung des Kantenbildes, der sogenann-
ten Line Spread Function (LSF), oder Linienbildfunkltion, wird die Spatial Frequency
Response bestimmt.
3
2 Material und Methoden
2.1 Java
Verwendung findet die Programiersprache Java und die frei verfu¨gbare Bildverarbei-
tungssoftware ImageJ [8], die voll in Java implementiert ist. Zudem bieten ihre Java-
Bibliotheken bereits implementierte, ha¨ufig verwendete Algorithmen an. Als Entwick-
lungsumgebung wurde NetBeans von Sun Microsystems verwendet. Auf dem Rechner
wird außerdem die Java Runtime beno¨tigt. Man kann ein komplettes Paket, das JDK
(Java Developer Kit) auf der Internetseite von Sun1 erhalten.
2.2 ImageJ
ImageJ ist eine frei verfu¨gbare von Wayne Rusband am US National Institute of He-
alth entwickelte Bildverarbeitungssoftare 2, die u¨ber eine Schnittstelle verfu¨gt, mit der
u¨ber Plugins eigene Lo¨sungen in Java programmiert werden ko¨nnen. Auf der Website
zuga¨nglich sind nicht nur viele Plugins anderer Autoren, sondern auch Anleitungen
zur Benutzung des Programmes, zur Plugin-Programmierung und die Dokumentation
zur ImageJ-API. Auf der Webseite des Centre de Recherche Public Henri Tudor (TU-
DOR)3, bei dem im Jahr 2006 die erste ImageJ-Enwicklerkonferenz stattfand, steht
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2.3 Der Pru¨fko¨rper nach PAS 1054
Abbildung 2.1: Der Pru¨fko¨rper mit dem neuen Testeinsatz zur SFR Messung
Grundlage der hier entwickelten Software ist ein Pru¨fko¨rper aus PMMA (Polyme-
thylmethacrylat), Abb. 2.1, der den Maßgaben nach PAS 1054 verschiedene Elemen-
te entha¨lt, die zur Messung der geforderten Parameter dienen. Im mittleren Bereich
befindet sich eine 8 x 8 cm große und 8 mm tiefe Aufnahme fu¨r verschiedener Te-
steinsa¨tze, z.B. den Testeinsatz KRV zur Messung des Kontrastrauschverha¨ltnisses.
Ein Bleistrichraster dient zur visuellen Bestimmung der Ortsauflo¨ung, eine PMMA-
oder Aluminiumtreppe wird eingestzt zur Messung des Dynamikumfanges.
2.4 SFR Testeinsatz
Fu¨r die SFR-Messung wurde ein neuer Testeinsatz (Abb. 2.2 und 2.3) analog zu den bis-
herigen Testeinsa¨tzen aus PMMA entwickelt, der zusa¨tzlich zum Messfeld fu¨r die KRV-
Messung ein aufgeklebtes, gewinkeltes, 1 mm dickes Stahlstu¨ck mit zwei exakt plan
geschliffenen Kanten entha¨lt. Die Kanten stehen orthogonal zueinander und sind um
ca. 1,5◦ gegen die Außenkanten des Testeinsatzes gekippt. Weiterhin befindet sich ein
rechteckiges Stahlstu¨ck auf dem Einsatz, der als alternative Detektion des Pru¨fko¨rpers
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dienen soll, falls das eigentlich dafu¨r vorgesehene SNR-Messfeld auf neuen Varianten
des PAS 1054 Pru¨fko¨rpers nicht mehr mit Blei markiert sein sollte. In diesem Fall reicht
der Kontrast zu einer sicheren Erkennung nicht mehr aus. Genauso wie der herko¨mmli-
che KRV-Testeinsatz ist der neue mit einer hochreinen Aluminiumschicht von 200 µm
belegt. Der neue Testeinsatz kann weiterhin zur Messung des KRV verwendet werden.
Abbildung 2.2: Aufnahme des Testeinsatzes
2.5 DICOM Format
DICOM 5 ist ein internationaler Standard, der Bild-aufnahme, -wiedergabe, und -
austausch in der medizinischen Bilddiagnostik beschreibt. Unter anderem definiert er
auch die Struktur medizinischer Bilder; so enthalten Bilder im DICOM-Format einen
sogenannten Header, der den eigentlichen Bildinformationen vorangeht und Informa-
tionen u¨ber die Aufnahmeparameter und Patientendaten entha¨lt. Jeder dieser Eintra¨ge
5http://medical.nema.org
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Abbildung 2.3: Der neu entwickelte Testeinsatz
ist u¨ber eine Kennzahl addressierbar und einzeln auslesbar. Einige dieser Informationen
werden von dem hier beschriebenen Programm ausgelesen und sind unabdingbar fu¨r
die weitere Verarbeitung. Aufnahmen zur Auswertung mit diesem Programm mu¨ssen
also im DICOM-Format vorliegen, dies ist bei der Ausgabe aus einem PACS-System zu





3.1 Beschreibung der Programmierung zu den
Messmethoden
Das Programm ist in verschiedene Javaklassen aufgeteilt, deren logischer Aufbau sich
nach den Aufgaben ergibt. Tabelle 3.1 zeigt eine U¨bersicht zu den einzelnen Klassen.
In der ersten Spalte steht der Name der Dateien, die Quelldatei erha¨lt als Dateiendung
.java, die kompilierte Javaklasse die Endung .class.
Im folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben.
3.2 Detektion des Pru¨fko¨rpers
In Aufnahmen verschiedener Hersteller von Mammographieeinrichtungen, soll der be-
lichtete Pru¨fko¨rper unter allen Expositionsbedingungen erkannt werden. Es gilt also
verschiedene Abmaßungen, Ausrichtungen, die Umkehrung der Grauwerte, die Bittiefe
und einige andere Parameter zu beru¨cksichtigen, die sich unterscheiden ko¨nnen. Aus
der Header-Information des DICOM-Bildes lassen sich z.B. die Informationen u¨ber
Hersteller und Pixelbreite entnehmen. Dies geschieht in der Klasse Header. Als wichti-
ge Information wird die Pixelgro¨ße beno¨tigt, um sa¨mtliche Gro¨ßenangaben von Anzahl
Pixel nach metrischen Gro¨ßen umrechnen zu ko¨nnen und umgekehrt.
3 Programmaufbau und Implementierung der Algorithmen
3.2.1 Lesen von Informationen aus dem Header
Im Headerblock jedes DICOM-Bildes befinden sich Informationen u¨ber sa¨mtliche Da-
ten und Parameter, die die jeweilige Modalita¨t zur Verfu¨gung stellen kann, zu Gera¨t,
Patient, Aufnahmeeinstellungen, uvm. Die Addressierung der Eintra¨ge erfolgt u¨ber
einen achtstelligen Zahlencode (beschrieben im Dokument 06 02pu.pdf unter [2]), der
in zwei vierstellige Blo¨cke unterteilt ist. Alle Informationen, also auch Zahlwerte, wer-
den als String ausgelesen und mu¨ssen gegebenenfalls in ein passendes Format zur wei-
teren Verwendung umgewandelt (
”
typecasting“) werden. Fu¨r den Hersteller ist z.B.
die Adresse
”
0008,0070“ vorgesehen. Weitere beno¨tigte Daten fu¨r die Auswertung sind
die Pixelgro¨ße (0018,1164) und eine eindeutige Identifikationsnummer (UID=Unique
IDentifier) des Bildes, hier eignet sich die
”
SOP Instance UID“ (0008,0018), sie exis-
tiert einmalig fu¨r dieses Bild und ist ein Eintrag, der, wie die beiden anderen auch,
von der Modalita¨t unbedingt zur Verfu¨gung gestellt werden muss. Im Gegensatz dazu
gibt es auch optionale Eintra¨ge. Die UID wird zur Kontrolle der bereits prozessierten
Bilder verwendet (Tabelle 3.5).
3.2.2 Ausrichtung der Aufnahme
Da zumindest ein Hersteller (Konica-Minolta) das Bild im Querformat ausgibt, muss
in diesem Fall das Bild um 90◦ gedreht werden, so dass die Graustufentreppe links im
Bild ist. Dies ist Grundvoraussetzung fu¨r alle weiteren Detektionen. Es wird einfach
das Verha¨ltnis Breite zu Ho¨he bestimmt, ist es gro¨ßer als 1, so wird das Bild gedreht.
Dies geschieht in der Klasse Detect.
3.2.3 Bestimmung der herstellerabha¨ngigen Parameter
Wie in den folgenden Abschnitten beschrieben, muss eine ROI festgelegt werden (Abb.
3.1), die grob um einen Bereich gelegt wird, innerhalb dessen sich das Messfeld fu¨r die
SRV-Messung befindet. Diese erste Bestimmung geschieht sozusagen blind in das Bild
hinein, allerdings kann die grobe Lage aus exemplarischen Aufnahmen eines Herstellers
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Abbildung 3.1: Aufnahme des Pru¨fko¨rpers nach PAS 1054 mit Kanteneinsatz, gelb
markiert die ROI zur Detektion des Pru¨fko¨rpers
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abgescha¨tzt werden. Bei einer Vorgabe von 40 x 40 mm fu¨r diese ROI liegt das Messfeld
mit aboluter Sicherheit innerhalb dieses Bereiches, da die Toleranz fu¨r Verschiebungen
des Pru¨fko¨rpers, die bei der Aufnahme entstehen, weit innerhalb dieser ersten Festle-
gung des Testbereiches liegt. In der Klasse Manufacturer werden fu¨r die verschiedenen




Abbildung 3.2: Das quadratische, mit Blei abgegrenzte Messfeld mit den vier detek-
tierten Ecken
3.2.4 Erkennung einer korrekten Pru¨fko¨rperaufnahme
Um zu u¨berpru¨fen, ob der Pru¨fko¨rper richtig aufgenommen wurde, und im Bild richtig
ausgerichtet ist, wird folgende U¨berlegung zu Grunde gelegt. Im Umfeld des mit Blei
umrandeten Messfeldes ist ein homogen belichteter Bereich vorhanden. Das Messfeld
muss rechts oben im Bild liegen, damit der Pru¨fko¨rper richtig ausgerichtet ist. Es wird
nun eine quadratische ROI von 40 mm Kantenla¨nge festgelegt, innerhalb derer das
Messfeld in etwa in der Mitte liegt (Abb. 3.1). Um zu testen ob der Bereich entlang
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der Kanten homogen ist, wird die Standardabweichung entlang der vier Kanten be-
rechnet. Liegt dieser Wert unterhalb eines empirisch bestimmten Schwellwertes, wird
davon ausgegangen, dass der Bereich homogen ist. Liegt der Wert oberhalb des Schwell-
wertes, wird das Bild um 180◦ gedreht und die vorausgegangene Prozedur wiederholt.
Die Verteilungskurven der Standardabweichungen vom homogenen und inhomogenen
Bereich liegen weit genug auseinander, so dass ein eindeutiger Schwellwert gefunden
werden kann und keine falschpositiven oder -negativen Entscheidungen mo¨glich sind.
Liegt der Parameter fu¨r homogene Fla¨chen auch nach dem zweiten Test u¨ber dem
Schwellwert, so handelt es sich offensichtlich nicht um eine korrekte Pru¨fko¨rperaufnah-
me und eine entsprechende Fehlermeldung wird ausgegeben. Eine noch spezifischere
Detektion ist nicht beabsichtigt, da eine visuelle U¨berpru¨fung Aufschluss u¨ber eine
falsche Pru¨fko¨rperaufnahme gibt.
Wird nun ein homogener Bereich entlang der Kanten der ROI festgestellt ist der na¨chste
Schritt zu testen, ob sich innerhalb der ROI das mit Blei umrandete Messfeld befindet.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Zukunft das Messfeld weiterhin mit Blei
umrandet ist, muss als Alternative eine manuelle Detektion angeboten werden. Bei eini-
gen Aufnahmen, die im Rahmen dieser Arbeit angefertigt wurden, war der Kontrast von
Bleirahmen und Umgebung zu gering um eine zuverla¨ssige Detektion zu ermo¨glichen.
Fu¨r diese Fa¨lle ist eine manuelle Detektion integriert worden, welche recht einfach und
schnell angewandt werden kann. Dazu wird mit dem Rechteckauswahlwerkzeug von
ImageJ ein Feld exakt entlang der Kanten des Testeinsatzes aufgezogen. Aus Position
und Gro¨ße wird analog zur automatischen Detektion der geometrische Fixpunkt und
der Vergro¨ßerungsmaßstab bestimmt.
3.2.5 Bestimmung des Mittelpunktes des Pru¨fko¨rpers
Um die Messungen durchfu¨hren zu ko¨nnen, ist es nun notwendig, einen geometrischen
Fixpunkt im Bild des Pru¨fko¨rpers zu ermitteln von dem aus die Messfelder festgelegt
werden ko¨nnen. Es muss also ein Objekt im Pru¨fko¨rper vorhanden sein, das zum einen
in allen Varianten des Pru¨fko¨rpers nach PAS 1054 immer an der gleichen Stelle vor-
handen ist und zum anderen durch einen Algorithmus sicher und spezifisch erkannt
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werden kann. Eine Mo¨glichkeit wa¨re das Verfahren des Bildvergleiches (Template mat-
ching ; [1], S. 411ff), dieses setzt allerdings voraus, dass das Bild nicht skaliert und
rotiert wurde, da das Vergleichsmuster eine feste Gro¨ße hat. Dies ist durch die un-
terschiedlichen Vergro¨ßerungsmaßsta¨be der verschiedenen Modalita¨ten, die im Bereich
von einigen Prozent liegen ko¨nnen, allerdings nicht gegeben. Ein weiteres ga¨ngiges Ver-
fahren ist das Suchen von Eckpunkten ([1], S. 139ff). Das am besten geeignete Objekt
mit eindeutigen Ecken ist das mit Blei umrandete Messfeld fu¨r die KRV-Messung. Die
Absta¨nde der Eckpunkte zueinander sind hier am gro¨ßten und der Lokalkontrast am
ho¨chsten. Es gibt keine sto¨renden Objekte in der Umgebung. Aus den Koordinaten der
vier inneren Eckpunkte sollen ein geometrischer Fixpunkt, sowie der Vergro¨ßerungs-
maßstab ermittelt werden. Das grundlegendes Prinzip der Eckendetektion geht davon
aus, dass an einer Ecke die Gradientenwerte in zwei Richtungen einen hohen Wert ha-
ben. Der HarrisCornerDetector ([1], S.139ff) verwendet die quadrierten Ableitungen in
x- und y-Richtung, sowie das Produkt der beiden Ableitungen um daraus eine Matrix













Generell gilt fu¨r diese Ableitungen und alle weiteren mathematischen Rechenvorschrif-
ten, dass in digitalen Bildern, die durch eine Pixelmatrix dargestellt werden, die jewei-
ligen diskreten Varianten Anwendung finden, Ableitungen werden also zu Differenzbil-






mit den beiden Eigenwerten λ1,2 der Matrix M. Die beiden Eigenwerte und die zu-
geho¨rigen Eigenvektoren beinhalten Informationen u¨ber Kantensta¨rke- und Richtung.
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Nach [1], S. 141 muss die Differenz λ1−λ2 mo¨glichst klein werden. Als Lo¨sungsgleichung
fu¨r die Eckensta¨rke ergibt sich:
Q(u, v) = Determinante(M)− α ∗ (trace(M))2 (3.4)
= (I2x ∗ I2y − (IxIy)2)− α ∗ (I2x + I2y )2 (3.5)
wobei dieser Ausdruck große Werte fu¨r ausgepra¨gte Eckpunkte liefert. α wird in der
Praxis auf einen festen Wert eingestellt. Es stellt sich nun das Problem bei welchem
Schwellwert von Q die vier markanten Ecken gefunden werden. Da im Auschnitt des
Bildes die vier Ecken der Stahlplatte die einzigen prominenten im Umfeld sonst ho-
mogener Fla¨chen sind, erscheint es sinnvoll den Schwellwert fu¨r Q so lange iterativ
zu a¨ndern, bis genau vier Ecken gefunden werden. Dazu wurde der Algorithmus des
HarrisCornerDetector entsprechend modifiziert:
Da Q vom jeweiligen Kontrast des Bildes abha¨ngig ist, muss zuna¨chst ein Startwert
fu¨r einen solchen Schwellwert festgelegt werden. Dazu wird eine empirisch ermittel-
te LUT (Look Up Table) angelegt, welche verschiedenen Kontrastwerten einen be-
stimmten Startwert fu¨r den Schwellwert zuweist. Bei jedem Iterationsschritt wird die
Schrittweite fu¨r den Schwellwert Q halbiert, um den Rechenaufwand zu minimieren.
Sind genau vier Ecken gefunden wird die Iteration abgebrochen. Der HarrisCorner-
Detector liefert nun die x- und y-Positionen der vier Eckpunkte. Aus diesen Werten
wird ein geometrischer Fixpunkt bestimmt, von dem aus alle anderen Messbereiche
festgelegt werden. Dazu werden die Positionen der vier Ecken in x- und y-Richtung
jeweils gemittelt und daraus der Mittelpunkt des Messfeldes bestimmt. Als absoluter
Fixpunkt wird anschließend der Mittelpunkt des Pru¨fko¨rpers festgelegt. Da die Gera¨te
verschiedenener Hersteller (Modalita¨ten) unterschiedliche Abbildungsmaßsta¨be haben,
wird aus dem Verha¨ltnis der (mit den Daten der vier Eckpunkte) ebenfalls berech-
neten Gro¨ße des Messfeldes zu seiner Originalgro¨ße (20 mm) der Vergro¨ßerungsfaktor
bestimmt und zur Korrektur der geometrischen Absta¨nde im Bild verwendet. Aus dem
entsprechenden Header-Eintrag der DICOM-Aufnahme wird die Pixelbreite ausgelesen,
um die gewonnenen Absta¨nde (in Anzahl Pixel) in metrische Gro¨ßen umzurechnen.
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3.2.6 Umkehren der Grauwerte
Bei einigen Modalita¨ten ist es notwendig das Bild zu invertieren, da der Grauwertbe-
reich umgekehrt ist (weiß ≡ 0). Da diese Information nicht aus dem Header entnommen
werden kann (es wird nur der Wertebereich angegeben), wird der mittlere Grauwert
innerhalb des Messfeldes fu¨r den Nullabgleich verwendet (Abb. 3.1). An dieser Stelle
befindet sich Blei im Pru¨fko¨rper und somit ist in diesem Bereich der geringste Grau-
wert zu finden. Ist dieser gro¨ßer als der Mittelwert des gesamten Bildes, wird das Bild
invertiert.
3.3 Bestimmung der Spatial Frequency Response und
des SFR-Index
Die Modulationsu¨bertragungsfunktion wird im diskreten Bereich Spatial Frequency
Response genannt (SFR). Das Verfahren zur Bestimmung der SFR umfasst viele Schrit-
te, die hier in chronologischer Reihenfolge erla¨utert werden. Eine umfassende Dokumen-
tation mit Fehlerrechnung findet sich im Bericht der PTB Braunschweig PTB-Opt-69
[5]. Voraussetzung ist eine Stahlkante von wenigstens 3 cm La¨nge, die im Winkel von
etwa 1,5◦ bis 4◦ zur Pixelmatrix ausgerichtet sein muss. Die Stahlkante muss so dick
sein, dass sie unter den Betriebsbedingungen der Ro¨ntgenro¨hre fu¨r Konstanzpru¨fungen
[6] eine homogene dunkle Belichtung im Bild bewirkt. Die SFR wird jeweils an einer
horizontalen und einer vertikalen Kante gemessen. Der SFR-Index ergibt sich aus der
Fla¨che unterhalb der SFR-Kurve im Bereich von 20 - 80% der Nyquistfrequenz, rela-
tiv zu einer (rechteckigen) Fla¨che bei der die SFR u¨berall 1 ist. Dieser Bereich wurde
gewa¨hlt, weil er die diagnostisch relevanten Bildinformationen entha¨lt. Die Berechnung
der SFR wird durch die Klasse SFR bewerkstelligt, die Klasse SFRIndex beeinhaltet die
Auswahl und U¨bergabe der beiden ausgewa¨hlten Kantenbereiche an SFR, sowie die
anschließende Ermittelung der SFR Indizes. Die Klasse SFRIndex legt dazu von dem
ausgewa¨hlten Bereich im Originalbild eine Kopie an und u¨bergibt sie an SFR, welche
dann die Berechnung durchfu¨hrt und die Ergebnisse der einzelnen SFR und den SFR
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als Textdatei speichert. Da es sich um eine Vergleichsmessung handelt, werden zur Ent-
scheidung fu¨r das Bestehen des Testes die Referenzwerte der beiden SFR Indizes aus
der Initialisierungsmessung zum Vergleich herangezogen und bei einer U¨berschreitung
eines Grenzwertes eine Fehlermeldung an die Hauptklasse Phantom u¨bergeben.
Der Grenzwert fu¨r die maximal zula¨ssige Abweichung ist von der visuellen Wahrnehm-
barkeitsschwelle der SFR-Index-A¨nderung abha¨ngig und muss noch in weiteren Arbei-
ten experimentell ermittelt werden.
3.3.1 Auswahl der Messbereiche
Sukzessive werden die beiden Bereiche der Kanten ausgewa¨hlt (Abb. 3.1) und als Ko-
pien an SFR u¨bergeben, um sie dort zu prozessieren. Die La¨nge der Messbereiche ist auf
30 mm festgelegt mit einem Sicherheitsabstand zu den Randbereichen. Die Breite be-
tra¨gt 10 mm und deckt den Verlauf der schra¨gen Kante ab. Die ROI der Messbereiche
wird dabei so u¨ber die Kanten gelegt, dass die Querseite, die spa¨ter bei der Festlegung
der Kantenlage im unterabgetasteten Bild maßgebend ist, von der Kante genau in der
Mitte geschnitten wird (Abb. 3.3). So ist sichergestellt, dass bei der unter 3.3.4 be-
schriebenen Fensterung das wichtige Signal, na¨mlich das Linienbild, in der Mitte des
Signalverlaufes liegt.
Zur weiteren Verarbeitung wird je eine Kopie der Pixelmatrix der ausgewa¨hlten Mess-
bereiche angelegt, wobei der vertikale Bereich noch um 90◦ gedreht wird, so dass beide
hochkant sind. Die folgenden Arbeitsschritte werden jeweils auf die beiden Messberei-
che angewandt, um getrennte SFR Messungen fu¨r beide Kanten durchzufu¨hren.
3.3.2 Unterabtastung der Kante
Der Winkel der Kante zur Pixelmatrix muss mit Subpixelgenauigkeit gemessen wer-
den, dazu wird der 50 % Schwellwert auf dem Grauwerteverlauf jeder Zeile in der
Pixelmatrix des augewa¨hlten Messbereiches bestimmt und u¨ber die Werte aller Zeilen
die Regressionsgerade bestimmt (Abb. 3.4). Der Algorithmus fu¨r die Regressionsre-
chung ist in ImageJ implementiert. Aus der Steigung der Geraden wird der Winkel
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Abbildung 3.3: Festlegung der SFR Messbereiche u¨ber den Kanten
Abbildung 3.4: Bestimmung des Schwellwertes im Grauverlauf einer Zeile des Kanten-
bildes
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dieser Geraden zur y-Richtung der Pixelmatrix berechnet.
Fu¨r eine exakte Frequenzmessung wird die Kante nun unterabgetastet. Dazu wird mit
Hilfe der Kenntnis des Kantenwinkels die Anzahl der Zeilen bestimmt, bei der die Kante
um genau einen Pixel in x-Richtung zur Matrix verschoben ist. Weiterhin wird ermit-
telt wie ha¨ufig die Kante innerhalb der ROI um einen Pixel verschoben ist (Abb. 3.5,
(a)). Die Bereiche des Kantenbildes mit Verschiebung der Kante um einen Pixel wer-
den einzeln unterabgetastet und anschließend gemittelt. Die Unterabtastung geschieht
durch eine Matrixtransformation; die Spalten eines Bereiches werden so hintereinan-
dergesetzt, dass sich ein Datensatz mit den Pixelwerten der unterabgetasteten Kante
ergibt (Abb. 3.5, (b)). In allen Datensa¨tzen wird noch einmal die exakte Lage der
unterabgetasteten Kante bestimmt (wie oben bereits beschrieben), um die Datensa¨tze
so gegeneinander zu verschieben, dass die Lage der unterabgetasteten Kante jeweils
im Datensatz an der gleichen Stelle vorhanden ist, um sie mitteln zu ko¨nnen. Diese
Mittelung u¨ber mehrere Datensa¨tze vermindert vor allem auch den Rauschpegel ([5],
S. 55f).
Bei einem Winkel von 1,5◦ ergibt sich eine Verschiebung der Kante um exakt einen Pi-
xel auf in y-Richtung der Pixelmatrix von 38 Pixeln. Bei einer Pixella¨nge von 100 µm
ko¨nnen so beispielsweise 10 unterabgetastete Kantenbereiche gemittelt werden. (Abb.
3.2) Die Breite des Messbereiches von 10 mm umfasst in diesem Fall 100 Pixel.
3.3.3 Bildung der Linienbildfunktion
Zur Bestimmung der SFR muss ein Impuls, d.h. ein Punktbild bzw. eine Linie ver-
wendet werden (mathematisch ein Dirac-Impuls), um die Punktbildfunktion (bzw.
Linienbildfunktion) zu erhalten und mit Hilfe der Fouriertransformation die U¨bert-
ragungsfunktion. Der Betrag der U¨bertragungsfunktion (Amplitudenspektrum) ergibt
schließlich die SFR.
Da ein punkt-, bzw. linienfo¨rmiger Impuls aus praktischer Sicht nur schwer zu realisie-
ren ist, behilft man sich mit einer leicht herzustellenden Kante. Die 1. Ableitung des
Kantenbildes wiederum fu¨hrt dann auf das Linienbild (Abb. 3.7).
Aus dem nach 3.3.2 gewonnen Datensatz mit der gemittelten und unterabgetasteten
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(b) Unterabtastung der Kante durch
spaltenweise Anordnung der Pixelwerte
Abbildung 3.5: Auswahl der Kante
Abbildung 3.6: Gemitteltes unterabgetastetes Kantenbild (Kantenbildfunktion)
Abbildung 3.7: Linienbildfunktion (1. Ableitung des Kantenbildes aus Abb. 3.6)
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Es wird also das Signal mit einen um 2 ∗∆x verschobenen Signalpunkt verglichen und
der Mittelwert gebildet. Der Bezugspunkt x liegt in der Mitte zwischen den beiden
anderen Signalpunkten. In unserem Fall ist ∆x = 1, d.h. es wird die Differenz zweier
Pixel gebildet und das Ergebnis in das zwischen den beiden gelegenen geschrieben.
Gut zu erkennen in Abb. 3.7 ist das ho¨here Rauschen in den niedrigen Grauwertberei-
chen, das durch die diskrete Ableitung noch versta¨rkt wird, aber das eigentliche Signal
nicht wesentlich beeinflusst.
3.3.4 Fensterfunktion
Bei der diskreten Fouriertransformation wird die Signalfunktion im Gegensatz zur kon-
tinuierlichen Fouriertransformation als begrenzt und periodisch fortgestzt angenommen
(Abb. 3.8). Oder genauer ausgedru¨ckt, aus einem diskreten, periodischen Signal im
Ortsbereich, wie in unserem Fall, wird ein diskretes, periodisches Spektrum im Fre-
quenzbereich. Die Periodisierung ist in diesem Fall die Ausschnittbildung der Kante an
den Ra¨ndern der ROI, die Diskretisierung ergibt sich aus der Pixelmatris des digitalen
Bildes.
Die U¨berga¨nge an den Bildra¨ndern von einer Periode zur na¨chsten (Abb. 3.8)) fu¨hren
bei großen Spru¨ngen zu einer großen Bandbreite im Frequenzspektrum, also zu einer
groben Verfa¨lschung des eigentlichen Signales. Es ist also notwendig die Randbereiche
gegen Null abfallen zu lassen ohne das eigentliche Signal stark zu verfa¨lschen. Hier-
zu wird das Signal mit einer Fensterfunktion ([1], S. 342ff) multipliziert, so dass das
Signal an beiden Ra¨ndern kontinuierlich abfa¨llt. Da das Maximum der Fensterung in
der Mitte des Signalverlaufs liegt (eine halbe Sinusperiode u¨ber die gesamte Breite des
Signales), sollte die Kante die Querseite der ROI auch in der Mitte schneiden, und zwar
jeweils auf der Seite, die den Signalverlauf bestimmt (siehe Kap. 3.3.2).
Das Hanning-Fenster erweist sich in der Praxis als guter Kompromiss zwischen gerin-
ger Beeinflussung des Signalspektrums und guter Abschwa¨schung des Signalverlaufs in
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den Randbereichen:
w(x) = f(x) ∗ 0, 5 ∗ (1− cos x ∗ pi
r
) mit r: Breite des Signales und x ≤ r.
Abbildung 3.8: Periodische Fortsetzung eines diskreten Signal mit dem Sprung an den
Periodenu¨berga¨ngen
Abbildung 3.9: Ergebnis der Fensterung des Signales aus Abb. 3.7 mit dem Hanning-
Fenster
3.3.5 SFR










N fu¨r 0 ≤ u < N.
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Der Betrag der U¨bertragungsfunktion ergibt die SFR:
SFR(u) = |F (u)| .
Abschließend wird die SFR bei der Frequenz 0 (mittlerer Grauwert) auf 1 normiert.
Abbildung 3.10: SFR des Signales aus Abb. 3.7
In Abb. 3.10 ist die SFR bis zur Nyquist-Frequenz dargestellt. Auf der x-Achse wird




2 ∗ f (mit f = ho¨chste vorkommene Frequenz in LP/mm)
Die Darstellung als Kurve ta¨uscht daru¨ber hinweg, dass es sich um diskrete Werte
handelt.
3.3.6 Korrekturen der SFR
Da die angewandten mathematischen (diskrete Fouriertransformation) und praktischen
Verfahren (Verkippung der Kante) systemimmanente Fehler aufweisen, werden diese
abschließend korrigiert. So gibt es durch die Verkippung der Kante gegenu¨ber der
Pixelmatrix eine geringfu¨gige Verfa¨lschung der gemessenen Frequenz, da diese parallel
zur Pixelmatrix bestimmt werden muss. Es findet also eine winkelabha¨ngige Korrektur
der Frequenzen statt:
ui = ui ∗ cosα mit α = Winkel der Kante zur Pixelmatrix
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Eine weitere Korrektur ergibt sich aus der diskreten Ableitung (siehe 3.3.3), wobei
na¨herungsweise gilt:
G(u) = 2piiu ∗ S(u) mit u: Frequenz, S(u) Fouriertransformierte
Die diskrete Ableitung im Ortsbereich entspricht also einer Multiplikation im Fre-
quenzbereich. Weiterhin ist die Abtastung mit dem Abstand von zwei Pixeln zu
beru¨cksichtigen. Man kann dies so interpretieren, dass es sich um die
”
Ableitung“ ei-
ner Rechteckfunktion handelt, dies entspricht wiederum im Frequenzbereich folgender
Vorgehensweise:
G(u) = sin(2piu) mit u: Frequenz, G(u): Fouriertransformierte
Fu¨gt man beide Formeln und zusammen ergibt sich folgende Rechenvorschrift zur Kor-
rektur der SFR:





(mit 1/N = maximale Frequenz)
Anders formuliert:
SFR(u) = SFR(u) ∗ 1
sinc 2∗pi∗u
N
Diese Korrektur der diskreten Ableitung ist bereits in verschiedenen Arbeiten unter-
sucht worden, unter anderem von Cunningham und Fenster [3] 1987. Die Autoren
kommen zu dem Ergebnis, dass der Fehler in der SFR aufgrund der diskreten Ablei-
tung vernachla¨ssigbar klein ist, wenn die Abtastfrequenz mindestens viermal so groß
ist wie die Nyquistfrequenz. In unserem Fall ergibt sich durch die Unterabtastung ein
Faktor der gro¨ßer als zehn ist und somit diese Bedingung erfu¨llt.
3.3.7 Initialisierung der SFR Messung
Da die SFR-Messung eine relative Messung ist, muss zur Abnahmepru¨fung eine In-
itialmessung mit den dafu¨r notwendigen Einstellungen von kV und mAs durchgefu¨hrt
werden. Durch klicken auf die Initialisierungstaste wird eine SFR-Messung ausgelo¨st
und die Werte fu¨r den SFR-Index in vertikaler und horizontaler Richtung in der Datei
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initSFR.txt im Verzeichnis C://PAS1054 gespeichert. Bei allen folgenden Messungen
werden diese Daten ausgelesen und mit den jeweiligen aktuellen Messergebnissen ver-
glichen. Bei erneuter Initialisierung wird nach einer Besta¨tigungsabfrage erneut eine
Referenzmessung durchgefu¨hrt und die Referenzdatei initSFR.txt aktualisiert.
3.3.8 Bestimmung und Speicherung von SFR und SFR-Index
Ist eine Messung der SFR durchgefu¨hrt wurden, werden die Ergebnisse von vertikaler
und horizontaler SFR in einer Datei mit dem Namen der kompletten Pfadangabe des
bearbeiteten Bildes im Verzeichnis C://PAS1054/SFR abgespeichert. In Tabelle 3.3 ist
ein Beispiel fu¨r ein Messergebniss wiedergegeben. Die Anzahl der gemessenen Frequen-
zen ergibt sich aus der Breite des Messbereiches, d.h. aus der Anzahl der Pixel u¨ber
die Breite des SFR Messbereiches (3.5). Die ho¨chste vorkommende Frequenz ist ein
Linienpaar pro zwei Pixel, d.h. ein Hell-Dunkelwechsel zwischen zwei Pixeln. Um Ali-
aseffekte auszuschließen werden nur die SFR-Werte bis zur Nyquistfrequenz bestimmt.
Die Anzahl der Messwerte entspricht demzufolge einem Viertel der Breite (in Pixeln)
des Messfeldes. Je breiter also der Messbereich, desto feiner ist die Unterteilung des
Frequenzbereiches in die einzelnen diskreten Frequenzen, bei denen die SFR bestimmt
wird.
3.4 Die Benutzeroberfla¨che und ihre Funktionalita¨t
Die grafische Benutzeroberfla¨che (GUI=Graphical User Interface) wird so einfach
und u¨bersichtlich wie mo¨glich gehalten, um mit wenigen Tastenklicks einen komplet-
ten Testdurchlauf durchfu¨hren zu ko¨nnen. Die Oberfla¨che ist in drei logisch zusam-
menha¨ngende Testbereiche eingeteilt, fu¨r die jeweils eine eigene Aufnahme notwendig
ist. Fu¨r den ersten Bereich wird eine Phantomaufnahme mit entsprechendem Testein-
satz, wie in Abb. 3.1 gezeigt, beno¨tigt. Fu¨r den zweiten muss eine homogene Aufnahme
vorhanden sein, und fu¨r das “Ghost Imaging“ eine Aufnahme mit der in der PAS 1054
(Anhang A, S. 45) beschriebenen Kante. In den Informationsfeldern auf der rechten
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Abbildung 3.11: Die grafische Benutzeroberfla¨che
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Seite (Abb. 3.4) wird mitgeteilt, ob ein Test bestanden wurde, oder was die Ursache
fu¨r das Nichtbestehen ist. Eine genaue Dokumentation der Messergebnisse ist u¨ber das
Menu “View results“ einzusehen. Hierbei werden die in der Textdatei chronologisch
gespeicherten Messdaten in einem neuen Fenster geo¨ffnet.
3.4.1 Testbereich I: Pru¨fko¨rper
Fu¨r die Initialisierung bei der Abnahmepru¨fung muss fu¨r die SFR- und die Dynamikum-
fangmessung jeweils eine Referenzdatei erstellt werden. Beim Auslo¨sen dieser Initialisie-
rung (mittlere Taste mit Rotem Diskettensymbol), werden beide Messungen sukzessive
ausgefu¨hrt und die Ergebnisse in den Dateien initgreysteps.txt und initSFR.txt
im Verzeichnis C://PAS1054 gespeichert. initSFR.txt beinhaltet lediglich die zwei
Werte fu¨r den SFR-Index in vertikaler und horizontaler Richtung, initSFR.txt eine
Tabelle u¨ber alle 14 Messfelder der Grautreppe [9]. Bei einer Neuinitialisierung wird
abgefragt, ob die alten Daten u¨berschrieben werden sollen. Mit Hilfe des Menus
”
Se-
lect your test device“ wird festgelegt, welcher Testeinsatz fu¨r die Aufnahme verwendet
wurde, in Abha¨ngigkeit davon ko¨nnen nur bestimmte Tests durchgefu¨hrt werden. Nur
mit dem neu entwickelten Kanteneinsatz kann z.B. die SFR gemessen werden. Mit der
linken Taste wird ein DICOM-Bild geo¨ffnet und mit der rechten Taste werden alle
ausgewa¨hlten Tests nacheinander abgearbeitet und die Ergebnisse gespeichert, indem
sie in den jeweiligen Textdateien hinten angeha¨ngt werden. Eine sichere Kennzeichung
wird dadurch gewa¨hrleistet, dass zum jeweiligen Messergebniss der Dateiname in voller
La¨nge des Pfades angegeben wird, sowie der genaue Messzeitpunkt.
In der Protokolldatei ImageOverview.txt (3.5) wird festgehalten, welche Bilder be-
reits analysiert wurden. Wird versucht einen Test auf dasselbe Bild ein zweites mal
anzuwenden erscheint eine Warninformation, die allerdings eine erneute Prozessierung
nicht unterbindet, da eine detektivische Funktion, welche eine solche mehrfache Tes-
tung verhindern ko¨nnte, nicht durch dieses Programm erbracht werden soll. Es hat also
nur den Charakter einer Erinnerung. Als eindeutige Kennzeichnung eines Bildes eignet
sich der Eintrag
”
SOP Instance UID“ (0008,0018) aus dem Header des Bildes (Kap.
3.2.1). Ein Eintrag in der Datei ImageOverview.txt beinhaltet zuerst die ID des Bil-
26
3 Programmaufbau und Implementierung der Algorithmen
des und anschließend einen vierstelligen bina¨ren Zahlencode. Die null steht hierbei fu¨r
einen nicht durchgefu¨hrten Test an diesem Bild, die eins dafu¨r, dass dieser Test bereits
absolviert wurde. Die vier Ziffern geben dabei die Reihenfolge der Tests wieder, wie sie
auf der GUI von oben nach unten auszuwa¨hlen sind. Es ist mo¨glich verschiedene Tests
an demselben Bild zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchzufu¨hren, der Eintrag in der
Protokolldatei wird dabei aktualisiert.
3.4.2 Testbereich II: Homogene Aufnahme
Gleiches Procedere wie unter 3.4.1 beschrieben gilt auch fu¨r den zweiten Testbereich,
mit dem Unterschied, dass hier keine Initialisierung notwendig ist. Weitere Informatio-
nen sind der Diplomarbeit von Andreas Schreiber zu entnehmen [9].
3.4.3 Testbereich III: Ghost imaging
Der Test zu
”
Ghost imaging“ wurde von Bettina Gerndt im Rahmen einer weiteren
Diplomarbeit programmiert. [4].
3.4.4 Das Menu Ergebnisse
Im Menueintrag “View results“ ko¨nnen die Ergebnisse aufgerufen werden. Es werden
die gespeicherten Daten in einem Fenster in Tabellenform dargestellt (Abb.3.12).
3.4.5 Optionen
Optional ko¨nnen in der aktuellen Version des Programmes zwei Vorgaben eingestellt
werden. Zum einen die manuelle Detektion des Pru¨fko¨rpers (Kap. 3.2.4), und zum
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Abbildung 3.12: Aufruf der SFR Ergebnisse aus dem Menu
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Boundary Misst die Anzahl der Kugeln im brustwandseitigen Bereich des
Pru¨fko¨rpers. Es mu¨ssen mindestens sechs Kugel vorhanden sein. [9]
Conformity Pru¨fung auf niedrige Frequenzen, also Grauverla¨ufe u¨ber das gesamte
Bild (Heel-Effekt). [9]
Constants Beinhaltet feste Angaben, wie z.B. Pfade zu Verzeichnissen und
Gro¨ßenangaben des Pru¨fko¨rpers. [9]
MathTools Entha¨lt verschiedene Methoden zur Messung von mittlerem Grauwert,




Detektiert die vier Ecken des quadratischen durch Blei markierten Mess-
bereichs zur CNR-Messung. Modifizierter HarrisCornerDetector [1]
Detect Erkennt den Pru¨fko¨rper und ermittelt verschiedene Kenngro¨ßen (Geo-
metrischer Fixpunkt, Vergro¨ßerungsfaktor)
DynamiRange Zur Bestimmung von Dynamikumfang und SNR in allen Graustufen [9]
Header Liest wichtige Informationen aus dem Header(Hersteller, Pixelgro¨ße,
u.a.)
Manufacturer Legt die geometrischen Bezugspunkte zur Detektion des Pru¨fko¨rpers in
Abha¨ngigkeit vom Hersteller fest
Offset Misst den Nullpunkt (Gain, Offset) des Bildes im Bereich des Bleistu¨ckes,
wird fu¨r SNR-Messung beno¨tigt.
Phantom Hauptprogramm mit grafischer Oberfla¨che
SFR.java &
SFRIndex.java
Messung der Spatial Frequency Response, der Fla¨che unter der SFR-
Kurve (AUC=AreaUnderCurve) und des SFR-Index (Relativmessung)
SetGreySteps Erzeugt die Referenzdatei fu¨r die Messung das Dynamikumfangs, da es
sich dabei um eine Relativmessung handelt[9]
SnrCnr Misst das Signal- und Kontrastrauschverha¨ltnis an den definierten Mess-
punkten hinter PMMA und 0,2 mm Aluminium.[9]
UIndex Misst den Unbestimmtheitsindex, eine quantitative Aussage zu Defekt-
pixeln und ihren Nachbarschaftsbeziehungen. [9]
Tabelle 3.1: Die Javaklassen und ihre Funktion.
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3 Programmaufbau und Implementierung der Algorithmen
Vertical edge:
Edge Angle: -1.64◦
Lines per dataset: 35
Number of datasets: 13
Pixels per line: 110 pixels
Pixel pitch: 100.0 µm
Horizontal edge:
Edge Angle: -1.5◦
Lines per dataset: 38
Number of datasets: 10
Pixels per line: 110 pixels
Pixel pitch: 100.0 µm
Tabelle 3.2: Anzeige von Informationen zur Winkelmessung
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Tabelle 3.3: Die SFR Messwerte: linke Spalte Frequenz [LP/mm], rechte Spalte SFR-
Wert
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Deviation (%) SFR ratio
10.01.2007 17:45:41
C:\\Primescan\Phantomaufnahmen\PAS1054\MoMo CB\32 kV
0.775 3.07 0.754 2.9 0.97







Tabelle 3.5: Protokolldatei fu¨r bereits durchgefu¨hrte Tests an Bildern
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4 SFR Messung und Ergebnisse
Um die Stabilita¨t der SFR-Messung zu untersuchen, wurde zum einen eine Testreihe
durchgefu¨hrt, welche eine a¨nderung der SFR-Kurve in Bezug zu einer Verschiebung des
Messfeldes setzt. Zum anderen eine Testreihe bei verschiedenen Aufnahmeparametern
(kV, mAs) und verschiedenen Herstellern.
4.1 Vergleichsmessungen bei unterschiedlichen
Aufnahmeparametern und verschiedenen
Herstellern
Im Anhang A findet sich eine U¨bersicht u¨ber die bisher durchgefu¨hrten Messungen
der SFR an einigen Mammographiegera¨ten. Es wurden dabei zwei Messreihen durch-
gefu¨hrt, zum einen eine mAs-Reihe bei gleich bleibender kV (A.4, A.1, A.2, A.3) und
eine kV-Messreihe bei gleich bleibendem mAs-Wert (A.5). Es fa¨llt auf, dass nur bei
Fuji und Kodak ein signifikanter Unterschied in den SFR Kurven bei den verschiede-
nen Expositionseinstellungen festzustellen ist. Bei dem Fuji FCR 5000 MA fa¨llt eine
Abha¨ngigkeit der SFR Kurven vom mAs-Wert auf, und zwar derart, dass die SFR um
so schlechter wird je ho¨her der mAs-Wert ist. Ein gravierender Unterschied ist außer-
dem zwischen den vertikalen und horizontalen SFR Kurven festzustellen. Die SFR in
vertikaler Richtung hat bei geringen Frequenzen SFR Werte u¨ber der bei Frequenz 0
(Mittelwert oder auch DC-Anteil genannt) auf 1 normierten Obergrenze. Außerdem
fallen die Kurven der horizontalen SFR bedeutend rascher ab als die der vertikalen
SFR. Hier liegt also eindeutig ein Einfluss der Nachprozessierung des Gera¨tes auf die
Bildgu¨te vor. Zum einen ist eine Abha¨ngigkeit vom mAs-Wert auf die gesamte SFR
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festzustellen, zum anderen sind die Beeinflussungen nicht isotrop, sondern haben in x-
und y-Richtung unterschiedliche Auswirkungen. Das Kodak CR 985 zeigt die gleichen
Abweichungen bei geringen Frequenzen und das raschere Abfallen der horizontalen SFR
wie das Fuji-System, allerdings divergieren die einzelnen Kurvemn der mAs-Reihe hier
nicht.
In weiteren Messungen mu¨ssten diese ersten Ergebnisse nun verifiziert und auf ihre
Ursachen hin untersucht werden.
4.2 Beeinflussung durch vera¨nderte Auswahl des
Messfeldes
Es wurde bei einer Aufnahme (GE, 26kV, MoMo-Kombination) das Messfeld dadurch
variiert, dass eine manuelle Detektion durchgefu¨hrt wurde und die ROI dazu in x-
und y-Richtung um bis zu 5 Pixel verschoben wurde. Dadurch ergeben sich verschie-
dene Mittelpunkte des Pru¨fko¨rpers und in Abha¨ngigkeit davon Verschiebungen des
Messfeldes zur SFR-Messung. Unter der Spalte
”
SFR-Index vertikal“ in Tabelle 4.1
ist die Fla¨che unterhalb der SFR-Kurve zwischen 20 und 80% des Bereiches bis zur
Nyquistfrequenz wiedergegeben (Kap. 3.3). Aus der zweiten Spalte entnimmt man eine
gro¨ßte Abweichung von 1,2%. Als Mittelwert ergibt sich ein Wert von 81,47%±0,31%.
Der relative Fehler betra¨gt somit 0,38%. Fu¨r die horizontale Messung ergibt sich eine
maximale Abweichung von 2,4%, der Mittelwert betra¨gt 77,53%±0,68%. Der relative
Fehler betra¨gt hier 0,88%. Die Abweichungen liegen somit fu¨r beide Kanten unter 1%.
Eine Boxplot-Darstellung dazu zeigt Abb. 4.1. Der Mittelstrich in den Boxen stellt den
Median dar, Ende und Anfang der Box markieren das 25%- bzw. 75%-Quantil, die
Linien außerhalbe gehen bis zu den Minimal, bzw. Maximalwerten.
Als Kriterium fu¨r ein Nichtbestehen des Testes ist eine Differenz von 10% einer Fla¨che
in Bezug auf die Referenzmessung vorgesehen, weitere Untersuchungen mu¨ssen veri-
fizieren, ob dieser Wert der Wahrnehmbarkeitsschwelle des menschlichen Auges fu¨r
solche Unterschiede noch angepasst werden muss.
Diese Testreihe zeigt, dass der SFR-Index eine große Sensitivita¨t hinsichtlich der Mes-
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sung des Auflo¨sungsvermo¨gens hat.
Abbildung 4.1: Boxplot zur Beeinflussung der SFR-Messung bei Verschiebung des Mess-
feldes
4.3 Einfluss der Brennfleckgeometrie
Bei Betrachtung der Ergebnisse in Tabelle 4.1 ist ein offensichtlicher Unterschied in
den Werten fu¨r den SFR-Index zwischen der vertikalen und der horizontalen Kante
festzustellen. Der SFR-Index der horizontal zur Brustwandseite liegenden Kante ist












s21 ∗ (n1 − 1) + s22 ∗ (n2 − 1)
n1 + n2 − 2
Setzt man jeweils fu¨r M1 und M2 den Mittelwert der beiden Indizes ein, fu¨r s1, s2
die Standardabweichung und fu¨r n1, n2 die Anzahl der Messungen, so ergibt sich ein t-
Wert von ca. 23, der den tabellierten Wert von 3,79 (Tabellen zu Verteilungen in jedem
Statistiklehrbuch, z.B. [10], S. 582), unter fu¨r eine Wahrscheinlichkeit von 99,95 % weit
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M1 0,8127 0,65% 0,7688 1,93% 0,95
M2 0,8144 0,44% 0,7708 1,68% 0,95
M3 0,8178 0,03% 0,7837 0,03% 0,96
M4 0,8147 0,41% 0,7724 1,48% 0,95
M5 0,8147 0,41% 0,7724 1,48% 0,95
M6 0,8196 0,20% 0,7868 0,35% 0,96
M7 0,8137 0,53% 0,7722 1,50% 0,95
M8 0,8191 0,14% 0,7841 0,01% 0,96
M9 0,8186 0,07% 0,7827 0,16% 0,96
M10 0,8187 0,08% 0,7854 0,18% 0,96
M11 0,8126 0,66% 0,7733 1,37% 0,95
M12 0,8164 0,20% 0,7672 2,14% 0,94
M13 0,8160 0,25% 0,7738 1,30% 0,95
M14 0,8129 0,62% 0,7666 2,22% 0,94
M15 0,8155 0,31% 0,7726 1,45% 0,95
M16 0,8155 0,31% 0,7693 1,87% 0,94
M17 0,8138 0,52% 0,7688 1,93% 0,94
M18 0,8154 0,32% 0,7651 2,40% 0,94
M19 0,8097 1,02% 0,7814 0,34% 0,97
M20 0,8138 0,52% 0,7820 0,25% 0,96
M21 0,8081 1,21% 0,7750 1,15% 0,96
M22 0,8097 1,02% 0,7814 0,34% 0,97
Mx 0,8147 0,7753 0,95
σ 0,0031 0,0068 0,01
Tabelle 4.1: Einfluss der Auswahl des Messbereiches auf die SFR-Indizes
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u¨berschreitet, so dass sich beide Messwerte hochsignifikant voneinander unterschieden.
Als Ursache kommen zwei U¨berlegungen zum Tragen, die beide ihren Ursprung in der
geometrischen Lage der Kanten in Bezug zum Brennstrahl hat. Wie aus Abbildung 4.2
zu entnehmen ist, ha¨ngt die Geometrie des optischen Brennfleckes, also das Bild des
elektronischen Brennfleckes der Drehanode auf dem Aufnahmetisch, vom Winkel ge-
genu¨ber dem Zentralstrahl ab. Der Brennfleck des Zentralstrahls liegt in der Mitte des
SNR-Messfeldes (Abb. 2.2). Da die Form des Brennfleckes fu¨r das Auflo¨sungsvermo¨gen
mitentscheidend ist und beide Kanten von unterschiedlichen Brennfleckgeometrien be-
troffen sind, ist dies eine Erkla¨rung fu¨r den Unterschied der SFR-Indizes. Weiterhin ist
es mo¨glich, dass sich die Streueigenschaften der beiden Stahlkanten gegenu¨ber der in
unterschiedlichem Winkel einfallenden Strahlung unterscheiden.
Da beide SFR-Indizes aber getrennt betrachtet und mit den Referenzwerten vergli-
chen werden, ist dieser Unterschied fu¨r die Sensitivita¨t der Erkennung von Langzeit-
vera¨nderungen der Scha¨rfe des Gesamtsystems irrelevant. Die getrennte Bestimmung
der Scha¨rfe ist hingegen sogar ein Vorteil, da bei CR-Systemen es nicht auszuschließen
ist, dass es zu anisotropen Beeinflussungen der Scha¨rfe kommen kann. So geschieht die
Abtastung einer Speicherfolie mit dem Laser in der einen Raumrichtung und orthogo-
nal dazu wird die Folie weitergefu¨hrt. Bei Unregelma¨ßigkeiten im Einzug ko¨nnen somit
nicht-quadratische Abtastpunkte entstehen. Moire´- und Aliaseffekte bei U¨berlagerung
des Abtastrasters mit der Kante ko¨nnen ebenfalls Folgen von solchen Fehlern sein.
37
4 SFR Messung und Ergebnisse
Abbildung 4.2: Die Brennfleckgeometrie mit dem Zentralstrahlpunkt im Koordina-
tenursprung, entnommen aus [7]
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5 Schlussfolgerung
Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine Software erstellt werden, die die Pru¨fko¨rperauf-
nahmen nach PAS 1054 von Mammographieeinrichtungen verschiedener Hersteller au-
tomatisch detektiert und die Messung der Spatial Frequency Response ermo¨glicht. Als
Gu¨temaßstab wurde ein Fla¨chenanteil unter der SFR-Kurve gewa¨hlt, genannt SFR-
Index, der dem diagnostisch relevanten Bereicxh entspricht. Anhand erster Testauf-
nahmen wurde nachgewiesen, dass die Schankungen der Messung durch systematische
Fehler um etwa den Faktor 10 niederiger liegen als die Wahrnehmbarkeitsschwelle des
menschlichen Auges fu¨r die Vera¨nderungen der Scha¨rfe. Eine hohe Sensitivita¨t und
Reproduzierbarkeit der Messung wurde somit erreicht.
Weiterhin wurde eine einfach zu bedienende Oberfla¨che entwickelt und eine Speiche-
rung der Messergebnisse implementiert.
Weitere Testreihen mu¨ssen durchgefu¨hrt werden, um eine sichere Erkennung des
Pru¨fko¨rpers in den Aufnahmen anderer Hersteller und unter ungu¨nstigen Voraussetzun-
gen, wie hohem Rauschen, zu ermo¨glichen und den Algorithmus entsprechend anzupas-
sen. Vergleichsmessungen bei Belichtungsreihen sollten weiterhin Aufschluss daru¨ber
geben, inwiefern sich die Gera¨teeinstellungen (kV, mAs, Fokus) auf den SFR-Index aus-
wirken. Sinnvoll erschient auch die Wahrnehmbarkeitsschwelle des menschlichen Auges
fu¨r A¨nderungen des SFR-Index zu bestimmen. Weiterhin wa¨re es sinnvoll, den Einfluss




Abbildung A.1: LORAD Hologic Selenia DR: mAs Reihe bei 28 kV
A SFR Messergebnisse
A.2 Fuji FCR 5000 MA
Abbildung A.2: Fuji FCR 5000 MA: mAs Reihe, vertikale SFR




Abbildung A.4: Kodak CR985: mAs Reihe, vertikale SFR
Abbildung A.5: Kodak CR985: mAs Reihe, horizontale SFR
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A SFR Messergebnisse
A.4 Siemens Mammomat Novation DR
Abbildung A.6: Siemens Mammomat Novation DR: mAs Reihe, vertikale SFR
Abbildung A.7: Siemens Mammomat Novation DR: mAs Reihe, horizontale SFR
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A SFR Messergebnisse
A.5 GE Senograph 2000 D
Abbildung A.8: GE Senograph 2000 D: RhRH, mAs Reihe, vertikale SFR
Abbildung A.9: GE Senograph 2000 D: RhRH, mAs Reihe, horizontale SFR
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